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Funktionen der Bremse.

1

2

3

1. Position 1: Fahrbetrieb

2. Position 2: Bremsen 

3. Position 3: Parkposition (Feststell-
bremse)

1.  Die Bremswirkung wird durch die 
Einstellschraube am Seilzug A ein-
gestellt.

2:  Drehen Sie zum Verstärken der 
Bremswirkung die Schraube in Rich-
tung C, zum Verringern in Richtung B. 

Einstellen der Bremse.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen 

Rollators für den Innenbereich. Er wird 

Ihnen den Alltag erleichtern, angenehmer 

und sicherer machen. 

Um mit Ihrem Rollator vertraut zu werden, 

ist es wichtig, dass Sie diese Gebrauchsan-

weisung genau lesen und beachten. 

Der Rollator unterstützt Sie und hilft Ihnen 

beim Gehen im Innenbereich. Sie können 

ihn als Ablage verwenden, wenn Sie auf 

einer Couch oder im Sessel sitzen, oder Sie 

nutzen ihn als einen kleinen Tisch, wenn Sie 

essen oder Ihren Kaffee trinken. Betätigen 

Sie in diesen Fällen die Parkbremse, wie es 

auf dem Bild rechts (Position 3) beschrieben 

ist, damit der Rollator sicher steht. 

Wenn Sie Barrieren überqueren, achten Sie 

bitte auf einen festen Stand der Sachen, die 

Sie auf dem Tablett abgestellt oder abgelegt 

haben. Vermeiden Sie heiße Flüssigkeiten 

in offenen Behältern. 

Das Tablett ist dafür gedacht, um nur leichte 

und kleine Gegenstände wie zum Beispiel 

einen Teller, eine Kaffeetasse, usw. darauf 

zu stellen. Transportieren Sie keine schwe-

ren Gegenstände.

Der Rollator ist nicht konstruiert, um darauf 

zu sitzen. Er ist nur dafür geeignet, das Ta-

blett und den Stoffkorb zu tragen. Der Korb 

dient zum Transport von leichten Gegen-

ständen wie Obst, Näh- bzw. Strickutensi-

lien, eine Thermosflasche oder ähnliches. 

Garantie: 

Wir gewähren 2 Jahre Garantie. Korb, Seil-
züge und Räder sind Verschleissteile und 
von der Garantie ausgenommen.

Wie man den Rollator entfaltet. 
(Siehe Bilder auf der Seite 2!) 

1. Ziehen Sie die beiden schwenkbaren 
Räder des stehenden Rollators nach vorne

Let’sGo Indoor Walker.

A

B

C

Technische Daten:

Getestet nach ISO 11199-2 für ein 
max. Benutzergewicht von 100 kg.
Max. Breite 54 cm. 
Gewicht 6,5 kg.
Griff höhenverstellbar von 
83 bis 94 cm. 
Tablettzuladung max 5 kg. 
Korbzuladung max 3 kg.

2. Schwenken Sie den Tablettrah-
men nach hinten bis er einrastet

3. Stellen Sie sicher, dass der Ver-
riegelungshaken eingerastet ist. 

4. Lösen Sie die beiden Feststell-
schrauben an den Schiebegriffen, 
stellen Sie die für Sie optimale Höhe 
(bis max. STOP) ein und drehen Sie 
die Schrauben wieder fest. 
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Wartung:

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen 

gewährleisten eine sichere Funktion 

und einwandfreie Anwendung. Achten 

Sie darauf, dass keine Teile beschädigt 

sind.

Eine Reparatur darf nur durch Fachper-

sonal durchgeführt werden. Es dürfen 

nur original Zubehör- und Ersatzteile 

von Trust Care verwendet werden.

Entfernen Sie keine Bauteile vom 

Rollator und verwenden Sie keine 

Zubehörteile, die nicht von Trust Care 

zugelassen wurden, da sonst die 

sichere Funktion des Rollators nicht 

mehr gewährleistet ist.

Nutzen Sie den Rollator nicht in einer 

besonders heißen Umgebung, z.B. 

Sauna und nicht in einer feuchten 

Umgebung, z.B. Dusche. Halten Sie 

das Tablett von Hitzequellen wie einer 

Herdplatte fern.

Aus hygienischen Gründen wird eine 

regelmäßige Reinigung des Rollators 

und des Tabletts empfohlen. Die Rei-

nigung kann mit warmen Wasser und 

handelsüblichem Reinigungsmitteln 

(z.B. „Dax Alcogel“) erfolgen. Fragen 

Sie Ihren Fachhändler nach einer kom-

pletten Liste geeigneter Reinigungsmit-

tel und – Möglichkeiten.

Vorbereitung für den Wiedereinsatz: 

Der Rollator let´s go ist nach einer 
Aufbereitung für den Wiedereinsatz 
geeignet. 

Trust Care empfiehlt vor dem Wieder-
einsatz folgende Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen durchzuführen:

Prüfen und kontrollieren Sie, ob alle 
Teile sicher und einwandfrei funktio-
nieren. Defekte oder beschädigte Teile 
sollten ausgetauscht werden. 

Alle Bauteile, die mit Haut in Kontakt 
kommen sollten desinfiziert werden.

Der Rollator sollte für eine komplette 
Desinfektion mit warmen Wasser und 
handelsüblichem Desinfektionsmittel, 
z.B. Dax Alcogel 85 behandeln.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach 
einer kompletten Liste geeigneter 
Reinigungsmittel und – Möglichkeiten.

1. Indikation

Für Gehtraining bei Krankheitszu-
ständen oder Verletzungsfolgen mit 
Störung

des Bewegungsapparates und gleich-
zeitiger

Koordinations-/Gleichgewichtsstör-
ung.

2. Kontraindikationen

Nicht bekannt
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